¢rzychodnia Specjalistyczna .
w Tarnobrzegu Tarnobrzeg, dnia 20.09.2017r.
58-400 Tarnabrzag, ul. Mickiewicza 34
tel Moy (D-15) 772 77 84

Do Wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

w_dniu 13.09.2017 roku, pod numerem 587443-N-2017 na ,,Zakup systemu radiografii

cyfrowej posredniej skladajacej sie ze skanera i stacji technika oraz lekarskiej stacji opisowej

wraz z oprogramowaniem” — numer PS: 2/PN/2017

W odpowiedzi na Wasze zapytania dotyczace SIWZ w w/w postepowaniu Zamawiajacy
wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1
Dot. Zalaeznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 1.6

Czy Zamawiajacy bedzie punktowal 1 pkt skaner ktory catkowicie chowa kasete do srodka skanera
1 tam otwiera kasete 1 dokonuje bezdotykowo odczyt a przy okazji zabezpiecza nosnik przed
kurzem i ptynami.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2
Dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 3.7

Zamawiajacy wymaga, aby stacja technika posiadata oprogramowanie do pomiaru kagtow
1 odlegtosci. W prawidlowo skonfigurowanym systemie tego typu funkcjonalnosé realizowana jest
wylacznie przez lekarza na stacji diagnostycznej, ktéra jest rowniez wymagana przez
Zamawiajacego. Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu przez stacje radiologiczng co
zamawiajacy zdefiniowat w punkcie 4.43

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie tego wymogu przez opisowg stacje lekarskg

Pytanie 3
Dot. Zatagcznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 3.16

Prosimy o realizacj¢ tego punktu na stacji lekarskiej, mozliwo$¢ zdalnego opisu badan
(teleradiologia). Funkcja taczenia si¢ z bramkami teleradiologicznymi firm trzecich, powinna by¢
realizowana przez system PACS co panstwo wyspecyfikowali w punktach 4.52 i 4.53. Tylko takie
polaczenie zagwarantuje Panstwu archiwizacje danych obrazowych w Panstwa placowce nawet
w przypadku ewentualnego korzystania z ustug teleradiolgicznych.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie tego wymogu przez opisow3 stacje lekarska

Pytanie 4
Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; 1I pkt. 4.20

Zamawiajacy wymaga, aby stacja diagnostyczna posiadata automatyczne dostosowywanie wartosci
jasnodci 1 kontrastu dla catego obrazu na podstawie wskazanego przez uzytkownika obszaru
zainteresowania. Funkcja ta jest realizowana na stacji technika, podczas obrobki zdjecia, ktora
rowniez jest wymagana przez zamawiajacego. Prosimy o dopuszczenie zrealizowania tego wymogu

przez stacje technika. ’



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie tego wymogu przez stacje¢ technika.

Pytanie 5
Dot. Zatgcznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 4.27

Czy zamawiajacy dopusci realizacje wymogu z punktu 4.27 za pomocg 2 kliknigé lub jednego
skrotu klawiaturowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie wymogu z punktu 4.27 za pomocg 2 klikni¢¢ lub
jednego skroétu klawiaturowego.

Pytanie 6
Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 4.37

Czy zamawiajacy dopusci oprogramowanie bez mozliwosci wykonywania zmian w catym badaniu
przy zachowaniu pozostatych wymogow. Cale badanie moze zawiera¢ zdjgcia réznych czgsci ciata
pacjenta (czaszka, kolano, klatka piersiowa). Mozliwos¢ przypadkowe; jednoczesnej zmiany
jasnosci kontrastu dla réznych czgéci ciala moze spowodowac bigdne ustawienie tych parametrow
i pogorszenie wartosci diagnostycznej tych obrazow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zrealizowanie wymogu zawartego w zalgczniku nr 1 do SIWZ; 11
pkt. 4.37, bez mozliwo$ci wykonywania zmian w calym badaniu, przy zachowaniu pozostalych
Wymogow.

Pytanie 7
Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 4.51

Prosimy o wyjasnienie, czy ten punkt zostal przypadkowo skasowany, jezeli tak prosimy
0 uzupetninie trescig lub usunigcie tego punktu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje ze pkt 4.51 w zalgczniku n1 do SIWZ nie zawiera tresci, jest omylka
pisarska i zostaje usunigty.

Pytanie 8
Dot. Zatagcznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 4.56

Czy zamawiajacy dopusci monitor o parametrach wyzszych niz zdefiniowane, monitor o wartosci
500cd/m2 spelnia wymagania ministra zdrowia w dolnej granicy i jego ewentualne przyszie
wys$wiecenie moze spowodowac ze w krotkim okresie od rozpoczgcia eksploatacji jasnosé monitora
spadnie ponizej minimalnie wymaganej wartosci co spowoduje brak mozliwosci diagnostycznych.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza monitor o parametrach wyzszych niz zdefiniowane w Zalaczniku nr
1 do SIWZ; II pkt. 4.56

Pytanie 9
Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 5

5. Prosze o wyspecyfikowanie parametrow posiadanego komputera w rejestracji (procesor, ilosé
pamigci RAM, wielko$¢ wolnej przestrzeni na dysku, naped optyczny, wielkosé monitora,
podtaczenie do sieci komputerowej, karta graficzna, system operacyjny)



Odpowiedz Zamawiajacego:
o Wersja systemu:
=  Windows 7 Professional
= Service Pack 1

System:

©

" procesor: Intel Pentium CPU G2030, 3,00 GHz
= RAM: 4,00 GB
" typ systemu: 64-bitowy system operacyjny.
o Karta sieciowa:
= Intel 82579LM Gigabit Network Connection

o Stacje dyskow:
= ST250DMO000-1BD141 - wolne miejsce 150 GB
= PLDS DVD-RW DH16ACSH
o Monitor:
= AOC215LM00019
Pytanie 10

Dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 5.4

5.4 Prosimy o uzupetnienie w punkcie 5.4 brakujacej wartosci granicznej.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych zmienia
tre$¢ zatgcznika nr 1 do SIWZ I pkt. 5.4

Z zapisu:

5.4 Dostgp do  programu rejestracji  pacjentdw

) ograniczony hastem.

na zapis
Dostep do programu rejestracji  pacjentow

5.4 . Tak
ograniczony hastem.

Pytanie 11

Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 6.6
Prosimy o wykluczenie z tego wymogu sprzetu komputerowego. Zaden producent sprzetu
komputerowego nie jest w stanie zapewni¢ 10-letniego okresu dostepnosci czesci zamiennych.
Prosimy o zmiang tego parametru w przypadku cz¢sci komputerowych do 5 lat.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
zmienia tre$¢ zalgcznika nr 1 do SIWZ II pkt. 5.4

Z zapisu:

6.6 ]| Dostepnos¢ czesci zamiennych min. 10 lat | Tak ‘ ] l
na zapis:

| Dostepnos¢ czg¢sci zamiennych min. 10 lat a czgsci
| 6.6 komput h min. 5 lat

g puterowych min. 5 la

Tak

Pytanie 12
Dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 6.8

Czy zamawiajacy bedzie wymagat ze wykonawca bgdzie autoryzowanym serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym producenta sprzetu 1 oprogramowania. Zapewni to zamawiajgcemu
bezpieczenstwo uzytkowania i mozliwos¢ bezposredniej realizacji wymogdw gwarancyjnych przez
wykonawce bez podwykonawcow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wymaga. Obowigzujg zapisy SIWZ




Pytanie 13
Dot. Zatacznik nr 1 do SIWZ; II pkt. 6.10

6.10 Prosimy o doprecyzowanie ze pod hastem ,zadnych dodatkowych optat w okresie
pogwarancyjnym” zamawiajacy rozumie dozywotnie licencje oprogramowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy w Zalaczniku nr 1 do SIWZ; II pkt. 6.10 pod haslem ,,zadnych dodatkowych
oplat w okresie pogwarancyjnym” rozumie dozywotnie licencje oprogramowania.

Pytanie 14
Dot. Zatacznik nr 1A do SIWZ; II Serwis pogwarancyjny pkt. 1

II 1. Prosimy o wykluczenie z tego wymogu sprzgtu komputerowego. Zaden producent sprzgtu
komputerowego nie jest w stanie zapewni¢ 10 letniego okresu dostepnosci czegsci zamiennych.
Prosimy o zmiane tego parametru w przypadku czgsci komputerowych do 5 lat.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
zmienia tre§¢ zalacznika nr 1A do SIWZ II Serwis pogwarancyjny pkt. 1

Z zapisu:

Podaé

Maksimum otrzymuje oferta
z najdtuzszym , minimum |0-5
z najkrotszym czasem (> 10
lat)

Zapewnienie dostaw  czeSci
zamiennych w latach

na zapis:

Poda¢

Maksimum otrzymuje oferta
z najdluzszym , minimum |0-5
z najkrotszym czasem (> 10
lat)

Zapewnienie dostaw  czgsci
zamiennych — z wylaczeniem
czgsci  komputerowych -
w latach
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