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Do Wykonawcéw

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

w dniu 13.09.2017 roku, pod numerem 587443-N-2017 na ,,Zakup systemu radiografii cyfrowej

poéredniej skladajacej si¢ ze skanera i stacji technika oraz lekarskiej stacji opisowej wraz

z oprogramowaniem” — numer PS: 2/PN/2017

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu z siedziba w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza
34, zwana dalej ,,Zamawiajacym” dziatajgc na podstawie przepiséw art. 38 ust 2 w zwigzku z art. 38
ust 1 pkt 1 oraz 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiefi publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6ézn. zm), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, przekazuje odpowiedzi na
ztozone przez Wykonawce zapytania.

Pyt. 1.
Dotyczy 2.8. ,,Ptyty obrazowe ,,sztywne”, nie wyginajace si¢ podczas skanowania”

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, ktore zapewnia wiele lat bezproblemowej pracy plyty
obrazowej niezaleznie od sposobu jej transportu wewnatrz urzadzenia? Pragniemy takze zauwazy¢
iz sama ptyta obrazowa — jak i inne komponenty systemu jest objeta pelna gwarancjg zgodnie
7 zatozeniami Zamawiajacego — wymog zatem konkretnego rodzaju rozwigzania transportu czy
rodzaju phyt ktére nie niesie zadnych merytorycznych ani klinicznych korzysci dla Zamawiajacego
narusza zasady konkurencyjnosci wskazujac rozwiazania konkretnego producenta

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt. 2.
Dotyczy 3.7. ,,Pomiary odlegtosci i katow”

Czy Zamawiajacy dopusci stacje technika, ktéra nie posiada wyzej wymienionej funkcji? Pragniemy
zauwazy¢, ze wymog ten jest przydatny na stacji lekarskiej i nie znajduje zastosowania w przypadku
stacji akwizycyjnej. Wymuszenie takich pomiarow na stacji akwizycyjnej nie niesie zadnych korzysci
dla Zamawiajacego a tylko zwigksza potencjalne koszty rozwigzania — jednoczes$nie wskazujgc na
rozwigzanie konkretnego producenta oprogramowania.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza stacje technika bez funkcji pomiaru odleglosci i katow

Pyt. 3.
Dotyczy 4.16. ,Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko istotnych serii badania” oraz 4.17.
,.Funkcjonalnoé¢ zatadowania tylko kluczowych obrazow badania”

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wyzej wymienionych punktéw lub uzna za rownowazna mozliwos¢
selektywnego usuwania nieistotnych serii lub obrazow z badan? Doswiadczenie pokazuje, ze jezeli
badania nie sa istotne to najczesciej zalecane jest ich usuwanie, a nie pomijanie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z zapisami SIWZ




Pyt. 4.

Dotyczy 4.43. ,Narzgdzia pomiarowe: odleglos¢ dwéch punktéw, odlegtos¢é dwodch linii
réwnolegtych, odlegtos¢ punktu od linii, kat, pole powierzchni, stosunek diugosci dwoch linii,
narzedzie do pomiaréw miednicy, pomiar skoliozy metoda Cobba i metoda czteropunktowg (VCM).”

Czy Zamawiajacy dopusci za rownowazne spelnienie tego wymogu poprzez integracjg systemu
PACS z dedykowanym modutem ortopedycznym? Jest to rozwiazanie znacznie Przewyzszajace
mozliwosciami sama tre$é tego punktu przez co niesie wigce] korzysci dla Zamawiajgcego
a umozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pyt. S.

Dotyczy 4.59. ,,Oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadajace wpis do rejestru wyrobow
medycznych oraz deklaracje zgodnosci CE stwierdzajace zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC w klasie
[1a”

Czy Zamawiajacy w ramach przedmiotu zaméwienia bedzie wymagal dostawy systemu RIS? Czy
Zamawiajacy dopusci, aby system RIS odpowiadat za punkt 5.1 oraz 4.87

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pyt. 6.

Dotyczy 6.10. ,,Po zainstalowaniu calego zestawu sprzet jest gotowy do uzytkowania, a odbiorca nie
ponosi zadnych dodatkowych optat w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (dozywotne licencje
oprogramowania)”’

Prosimy o wyjasnienie powyzszego punktu. Z jego tre$ci wynika, ze Wykonawca ma zagwarantowac
Zamawiajacemu brak dodatkowych optat w okresie pogwarancyjnym. Prosimy o wskazanie okresu
w jakim Wykonawca ma zagwarantowaé ,bezkosztowos¢” dostarczonych urzadzen. Prosimy
o wskazanie ilosci badan jakie zamierza rocznie wykonywaé Zamawiajacy przy uzyciu urzadzen
objetych postgpowaniem.

Urzadzenia wymagaja przegladow okresowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Dodatkowo czes¢ elementow jest elementami zuzywalnymi i podlegajacymi okresowo wymianie, po
wykonaniu okreslonej przez producenta liczbie badan. Zamawiajacy jest zobowigzany opisac
przedmiot zaméwienia w sposob rzetelny, wskazujacy na wszystkie jego cenotworcze cechy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy w Zalaczniku nr 1 do SIWZ; II pkt. 6.10 pod haslem ,zadnych dodatkowych
oplat w okresie pogwarancyjnym” rozumie dozywotnie licencje oprogramowania. Pkt. 6.10
dotyczy tylko oprogramowania.

Pyt. 7.
Dotyczy Rozdz.V, pkt. 1.2.3

Czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek posiadania wiedzy i do§wiadczenia, jezeli wykonawca
wykaze sie wykonaniem: 3 (trzech) dostaw systemu cyfrowej radiografii posredniej wraz
z oprogramowaniem lub radiografii bezposredniej wraz z oprogramowaniem, 0 wartosci co najmniej
200 000,00 kazda wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych zostaty wykonane ?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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