
Tarnobrzeg, dnia 20.05.2025r.

Do Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania na „Dostawa Lasera Okulistycznego YAG/SLT dla Przychodni 
Specjalistycznej w Tarnobrzegu” -  Znak postępowania: PS/TP/1/2025

Działając na postawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informujemy, że 
w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  do  Zamawiającego  następujące  wnioski  
o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści laser YAG/SLT o nieznacznie zmienionych 
parametrach:

Parametry techniczne
Zastosowanie: Irydotomia, Kapsulotomia, Selektywna Trabekuloplstyka (SLT),
Moduł YAG
Typ głowicy Q-switch, Nd:YAG ze zintegrowanym modułem SLT
Długość  fali 1064nm
Średnica plamki 8 μm
Przesunięcie wiązki terapeutycznej względem celowniczej (OFFSET)Regulowane 
w zakresie +/- 500 μm (przód/tył) z przedziałkami 0 +- 150,  250, 500
Impulsy Tryb pojedynczy, podwójny, potrójny  
Energia wiązki Regulowana w zakresie  0.2 – 15.0 mJ  w pulsie pojedynczym, 10-25mJ 
podwójny puls, 20-45mJ potrójny puls,  max. 45mJ
Czas trwania impulsu 4ns
częstość powtórzeń do 3 Hz 
kąt stożka 16 stopni 
chłodzeniepowietrzem
Funkcje
Wiązka celująca Funkcja stabilizacji mocy
podwójna czerwona dioda o dł. fali: 635nm, regulowana płynnie
Moduł SLT
Typ głowicy Q-switch Nd;YAG o podwojonej częstotliwości
Długość fali 532 nm
Impulsy pojedynczy impuls
Długość impulsu 3 ns
Energia wiązki Płynna regulacja w zakresie 0.2 – 2.6 mJ , krok 0.1 mJ 
Max wielkość repetycji do 3  Hz
Średnica plamki 400 μm
kąt stożka < 3o
Promień celujący dioda laserowa o długości fali z zakresu 635 nm 
typ Diodowy, 2 punkty celownicze w YAG, dla SLT – czerwona dioda pokrywająca się z 
ogniskiem, płynna regulacja natężenia światła
chłodzeniepowietrzem
Przyciski funkcyjne na korpusie lasera 



Laser Yag zintegrowany z SLT i lampą szczelinową, możliwość szybkiej zmiany energii 
poprzez pokrętło znajdujące się na korpusie lampy 
Zintegrowana lampa szczelinowa typ Zeiss
Z 5 powiększeniami: 5x, 8x,14x,25x, 38x
Oświetlenie LED
Wymiary lasera: 72 cm (L) x 54 cm (W) x 54 cm (H),  waga: 32kg

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  parametrów  w  opisie 
przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie:  dotyczące punktu XVII A pkt 5 SIWZ
Czy Zamawiający uzna warunek postępowania dotyczący doświadczenia w obrocie 
gospodarczym przy realizacji zamówień za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie lasera okulistycznego 
o wartości  nie  mniejszej  niż  250 000,00 brutto  lub dostawie lasera  okulistycznego 
YAG/SLT o wartości nie mniejszej niż 210 000,00 brutto?

    
Odpowiedź:  Zamawiający uzna warunek postępowania  dotyczący doświadczenia  
w obrocie gospodarczym przy realizacji zamówień za spełniony, jeśli  Wykonawca 
wykaże,  że wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie lasera 
okulistycznego YAG/SLT o wartości nie mniejszej niż 210 000,00 zł brutto.
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